


3. 4.

Tupfer entnehmen und dabei das Rörchen 
zusammendrücken. Die Tropferspitze 
aufsetzen.

3 Tropfen aus dem Röhrchen auf die 
Testkassette tropfen.

Testkassette im Schälchen zurückgeben, 
Proberöhrchen und Tupfer in den Müll.


